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PROTOCOLLO OPERATIVO 

 

Procedura per la GESTIONE INFERMIERISTICA delle LINEE 

INFUSIONALI dei CVC 

 

 

 

PREMESSA 

 

Il presente protocollo operativo riguarda un aspetto (la GESTIONE delle LINEE INFUSIONALI) 

delle problematiche di Gestione degli Accessi Venosi Centrali con accesso diretto e periferico a 

medio e lungo termine: 

- PICC - Peripherally Inserted Central Catheters - cateteri centrali ad inserimento periferico, 

nei quali la punta è posizionata in prossimità della giunzione cavo-atriale ma l'inserimento 

avviene solitamente a partire dalle vene del braccio (vena basilica, vene brachiali, vena 

cefalica; 

- Cateteri centrali Tunnellizzati, cioè cateteri che percorrono un tragitto sottocutaneo prima 

dell’accesso nella vena di grosso calibro; 

- Cateteri centrali totalmente impiantabili tipo Port, ovvero un CVC con reservoir 

completamente impiantato sottocute. 

mailto:fragileecomplesso@asl.bari.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Vena_cefalica
https://it.wikipedia.org/wiki/Vena_cefalica
https://it.wikipedia.org/wiki/Port-a-cath
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Obiettivo del protocollo operativo 

 
 Riduzione del rischio di contaminazione delle linee infusionali con conseguente diminuzione 

dell’incidenza delle infezioni sistemiche associata a catetere (CRSBI: Catheter-Related 
BloodStream infections); 

 Standardizzazione della tecnica di Gesione delle Linee Infusionali; 

 Miglioramento del rapporto costo/efficacia della procedura tramite il corretto utilizzo dei 
materiali. 

 
Conoscenze finalizzate alla tecnica 

 

Tutte le linee infusionali utilizzate per somministrazione continua non devono essere 

sostituite più frequentemente di ogni 96 ore, a meno che le raccomandazioni specifiche per quel 

dispositivo emesse dal produttore diano indicazioni diverse, oppure che si verifichi una 

deconnessione oppure che il dispositivo di accesso intravascolare debba essere sostituito. 

Le linee utilizzate per l’infusione di sangue o emoderivati devono essere sostituite quando 

la trasfusione è terminata o comunque ogni 12 ore. 

Le linee utilizzate per la somministrazione di nutrizione parenterale con lipidi devono 

essere sostituite ogni 24 ore. 

Tra le norme di asepsi la disinfezione delle mani gioca un ruolo fondamentale. Esse  

dovrebbero essere decontaminate con gel a base alcolica oppure con sapone liquido e acqua nel 

caso in cui siano sporche o potenzialmente contaminate con sangue o fluidi biologici; ciò dovrà 

essere fatto prima e dopo ogni contatto con le linee infusionali. 

I punti di iniezione posti tra linea infusionale e catetere vascolare devono essere puliti prima 

dell’uso con clorexidina gluconata 2% in alcool isopropilico o alcool al 70% per un tempo di circa 

15 secondi allo scopo di ridurre la flora batterica su di essi; qualora fossero disponibili, tenere 

chiusi i cappucci a valvola comunemente noti come needle free connectors e/o i tappi protettori 

(port protectors) e tutti i rubinetti che non vengono usati. 

Prima di sostituire ogni linea infusionale bisogna accertarsi che il catetere vascolare sia in 

grado di fornire sempre le stesse performance e per verificare ciò è necessario effettuare un 

lavaggio prima del ripristino delle linee con almeno 20 ml di fisiologica somministrati con tecnica 

“start and stop”. Tale tecnica permette di creare turbolenze all’interno del catetere tali da rimuovere 

dalle pareti interne tutti i residui di sangue, lipidi, zuccheri, farmaci, etc. 

 

Materiale e atti di supporto 

 

1) Preparare il seguente materiale: 

 una cuffietta in TNT copri capelli, meglio se con elastico per il fissaggio alla nuca; 

 una mascherina chirurgica; 

 un paio di guanti monouso non sterili in polietilene; 

 due garze sterili cm 10 X 10; 

 disinfettante a base di clorexidina gluconata 2% in alcool isopropilico (laddove disponibile); 

 un deflussore indicato per l’infusione 

 una siringa da 20 ml 

 una siringa da 5 ml 

 due fiale di soluzione fisiologica 0,9% 
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2) Lavaggio antisettico delle mani; 

3) Far assumere, a seconda del grado di autonomia del paziente, la posizione più comoda per 

l’infusione 

 

Procedura  

 

 Indossare mascherina monouso e cappellino; 

 Predisporre tutto il materiale a portata di mano; 

 Lavare le mani; 

 Indossare i guanti puliti; 

 Riempire la siringa da 20 ml con la soluzione fisiologica; 

 Disinfettare con una garza imbevuta di soluzione disinfettante l’estremità prossimale del 
catetere venoso per almeno 15 secondi; 

 Per verificare la perfetta pervietà del catetere effettuare un lavaggio con tecnica “start and 
stop” con la siringa riempita di soluzione fisiologica se il catetere è gia in funzione; in caso 
contrario aspirare 2-3 ml si sangue con la siringa da 5 ml prima di effettuare il lavaggio; 

 Disinfettare nuovamente e lasciare il connettore del catetere vascolare nella garza 
imbevuta di disinfettante; 

 Riempire la linea infusionale prestando attenzione a non toccare con il connettore distale 
del deflussore zone contaminate; 

 Collegare il deflussore al catetere vascolare e avviare l’infusione; 

 Rimuovere i guanti; 

 Lavare le mani. 
 

Bundle per la gestione delle linee infusionali 

 

 Lavare le mani; 

 Disinfettare con apposita soluzione l’estremità prossimale del catetere e tutte le porte 
d’introduzione; 

 Controllare la pervietà del catetere eseguendo un lavaggio con soluzione fisiologica; 

 Rinnovare le linee infusionali secondo lo schema; 

 Insieme ai deflussori devono essere sostituite le rampe, rubinetti e tappi di protezione. 
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CRITERI E METODI PER LA SELEZIONE DELLE INFORMAZIONI SCIENTIFICHE: la selezione 
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